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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 
 
CONFORME        
 

 
 
             

 
 

Data: 31.12.2014 
 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 
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CALABRTA

3ampione d i : Acqua destinata al consumo umano
Sliente: A S P W
trelevato da: ASPW
r. verbale prelievo: 222VV

-omune: Simbario
)ata prelievo: lOlr2l2Ot4
)ata ricevimento: LOlt2l20L4
\lote:

n. registro Punto di prelievo
ColiformiTotali

( lS0  9308 -2 :2012 )
MPN/100 ml

Escherichia coli
( l S 0  9 3 0 8 - 2 : 2 0 1 2 )

MPN/100 ml

Enterococchi
(rso 7899-2/03)
UFC/100 ml

Conta batterica
totale a 22 "C:
(UNl EN ISO 6222:01)

UFC/ ml
J J / b Uscita Serbatoio Colle

Morone
0 0 0 B

Pareri ed interpretazioni: l l  campione in esame, per iparametri sopra citati, r ientra nei l imiti stabil it i  Dlg.31,/01
s.m. i .

l l  Tecnico Analísta:

Dottffallelania Dfrgone

l l Referente del Laboratorio:

vwr'$ff{:i}t{t,,

"!: .,

ote: Ilpresenterappoforiguadaesclusivamenteilcampionepervenutoallaboratorio.Nonpuòesereriprodoîtqneancheparzialmente,néusatoper
pubblicitari se non previaautoruzazione scritta da parte di questo laboratorio- I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chieto dal

iente, sono smaltiti dopo I'emisione del Rapporto diprova.
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c;;til;di,
Numero Registro:
Cliente:
Prelevato da:
Verbale di prelÌevo no:
Comune:
Punto di prelievo:
Data prelievo;
Data inizio analisi:

Note:

Acqua destinata al consumo umano
3376
ASP Vibo Valentia
ASP Vibo Valentia
222tPG
Simbario
Serbatoio Co1le Morone
l0t12/2014
r0/t2t2014

Data ricevimento: 10/1212014
Data fine analisi; 30/1212014

Parametro Valore Valore limite
D.Lgs 31/2001

Unità di misura Metodo

Concentrazione Ioni Idroseno: 7.6 1 6 . 5 e < 9 . 5 Unità di pH APAT IRSA-CNR 2060 29103
Conduttività: 107 2500 uS/cm a 20oC APAT IRSA-CNR 2O3O 29103

Coiore: < 1 0 Nota 3 Hazen ISTISAN 0713 I -ISS.BJA.02 l.rev00
Ammonio: <  0 ,10 0,50 ms/L APAT IRSA-CNR 303O 29103

Nitrito: < 0.05 0.50 Nota I ms/L APAT IRSA-CNR 4O5O 29103
Fluoruro: 0 , 1 5 1 ,50 melL APAT IRSA-CNR 4O2O 2Sl03
Clorito: t74 700 Olota4 ) ILS,L ISTISAN 07l3 I -ISS.CBB.037.rev0C
Cloruro: 1 4 250 ms/L APAT IRSA-CNR 4O2O 29i03
Nitrato: t 50 fNota 1 mC/L APAT IRSA-CNR 4O2O 29i03
Solfato: o 250 ms./L APAT IRSA-CNR 4O2O 29103
Sodio: l 3 200 ms./L APAT IRSA-CNR 3O3O 29103

Potassio: r I Nota 2 milL APAT IRSA-CNR 3O3O 29103
Magnesio: Nota 2 ms/L APAT IRSA.CNR 3O3O 29103

Calcio: 8 Nota 2 rlr.C/L APAT IRSA-CNR 3O3O 29103
Ferro: < 5 0 200 r r  s / I Metodo Intemo

Nota l: deve essere soddisfatta la condizione:
per il nitrato.f$O3) e per il niftiro (NOr),
trattamento. ''

lniftato]/50+lnirrito]/0.5(0. 1 )<1,
e il valore di 0.10 mg/L per

ove ie parentesí quadre esprimono la concentrazíone ín mg/L
i nitriti sia rispettato nelle acque provenienti da impianti di

Nota 2: valore non normato nel D.Lgs 3112001
Nota 3: accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Nota 4: DM 0510912006
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Nota 5: gli antiparassitari ricercati sono: alaclor, aldrin, atrazina, azinfos-metile, bifenile, bromofos-metíle, bupirimate, captan, clorotalonil,
clorpirifos, cipermekina, DDT, dicloran, dicofol, dieldrin, difenilammina, dimetoato, endosulfan cr, endosulfan B, endrin, eptacloro,
esaclorobenzene, fenitrotion, metidation, metossicloro, penconazolo, piperonil-butossido, pirimifos-etile, procimidone, prometrina,
simazina, tetrametrina, vinclozolin

Nota 6: I.P.A. s'intendono quelli riportati nel D. Lgs 31/2001

Via Lungomare - Loc. Mosca (Zona Giovino - Porto) - 88100 Catanzaro - tel. 0961 .3 1469 fax 0961 .738689
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it

Parametro Valore Valore limite
D.Lgs 3l/2t01

Unità di misurs Metodo

Aqtiparassitari tot ('Nota 5): <  0 .1 0.50 ILS/L APAT IRSA-CNR 5060 2Sl03
I.P.A. Nota 6): < 0,01 0, l0 $dL ISTISAN 0 7/3 I -ISS.CAB.03 9.rev00
Benzo(a)pirene: < 0.003 0.010 us.lL ISTISAN 07l3 1 -ISS.CAB.03 9.rev00

Arsenico: < l 1 0 ttslL ISTISAN 07/3 I  - lSS.  DB B.0 l4. rev00
Cadmio: < 0.5 5 0 us./L APAT IRSA-CNR 3I2O B 29103
Rame: <  0 .1 t ,0 ms,lL APAT IRSA.CNR 3250 A29IO3

Mercurio: < 0.5 t .0 us./L ISTISAN 07/3 I -ISS.DAB.0 I 3.rev00
Mansanese: t2 50 vs/L APAT IRSA-CNR 3190 B 29103

Nichel: < 5 20 uslL APAT IRSA-CNR 3220 B 29103
Piombo: < 1 t 0 $s/L APAT IRSA-CNR 3230 B 29103
Cromo: < 5 50 VS/L APAT IRSA-CNR 3I5O BI29103

Ossidabilità : < 0.5 I  t l ms.tL02 ISTISAN 07l3 I -ISS.BEB.027.rev00

Note: il p1s5eús rapporto rigr:arda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può esseré iiifOd-dtto parzialmente né usato per scopi
pubblicitari se non previa autonzzazione scritta da paÍe di questo laboratorio.
I campioni sottoposti a prova, se non divenamente chiesto dal cliente, sono smaltiri dopo I'emissione del Rapporto di prova.


