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SERVIZIO CONTROLLO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Esaminato il rapporto di prova analitico      
 
Comune Data prelievo 
 
Punto prelievo  
 
Esame chimico – fisico                di routine               di verifica  
 
Esame microbiologico                di routine                di verifica    
 
  
Il campione dell’acqua in esame, relativamente ai parametri determinati, ai sensi del                                
D. Lgs 31/2001 e s. m., risulta: 
 
 
 
 

NON CONFORME      Motivazione: 
 
 
 
             

 
 

Data: 20.03.2015 
 
 
 

Il Dirigente Medico 
dott. Fortunato Carnovale 

15VV0110B/01 15VV0110B/01 

FRANCICA 26.02.2014 

FONTANA PUBBLICA CORSO ITALIA, 76 

presenza di coliformi a 37*C -  (MPN/100mL) 
presenza di Escherichia coli  -  (MPN/100mL) 
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Campione di:

Numero di registro:

Cliente:

Prelevato da:

Verbale di prelievo n.:

Comune:

Punto di prelievo:

Data prelievo

Data inizio analisi:

Note:

ASPVibo Valentia

...L3-m_p4pi.A,
!6lls -d9l 198, int,- ............
Francica

Corso Italia n. 76

26.02.2015 Data accettazione; 26.02.2015
26.02.2015 .. Data fine analisi:

Sesnalazione prot. N. 7045 del27 /0212015

27.02.2015

Parametro
Valore *

Incertezza
Unità di misura Metodo

Valore Limite
D.Lgs.3ll200l

Coliformi a37"C 38 MPN/I00mL ISO 9308-2:2012 0

Escherichiq coli I MPN/100mL ISO 9308-2:2012 0

IL

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodono. neanche parzialmente. ne usato per

scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

I campioni sottoposti a prova, se non diversamente chiesto dal cliente, sono smaltiti dopo l'emissione del Rapporto di prova.

I controcampioni di campioni regolamentari sono conservati per 60 gg. dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo differenti accordi con il Cliente.

I controcampioni di campioni non regolamentari sono conservati per I anno dall'emissione del Rapporto di Prova, salvo i casi in cui esistono

prescrizioni o normative specifiche.

Zona Industriale Località Aeroporto - 89900 - Vibo Valentia - tel. 0963/567367 - fax 0963/567367-567286
P IVA 02352560797 www.arpacal.it
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Acqua dest inata a l  consumo umano
0110
ASP W
A. Lampasi
46/Ls

Campione di:

Numero di registro:

Cliente:

Prelevato da:

Verbale di prelievo n.:

Comune:

Punto di prelievo:

Data prelievir

Data inizio analisi:

Note :

Fra ncica
Cortso ltalia n"76
26/02/2OLs f)ata accettazione: 26/02/20!5
26/02/2015 Data fine anatisi: 05/03/20!5
* Determinazione eseguita sul campo (v. verbale n" 46/15 del Reg. lnt.  ASPW)
r r  Determinazione esegui ta presso i l  Laborator io Chimico del  Dip.  Prov. le Arpacal  d i  Reggio Calabr ia

Parametro
Valore +

I ncertezza
Unità di misura Metodo

Valore Limite
D.Lgs. 31/2001 e smi

) H 7,6 Unità pH Potenziometrico APAT 2060 > 6,5 e <9,5

:onducibi l i tà 480 pS/cm 20'C conduttimetrico APAT 2030 2500 pS/cm 20'C

lolore <10 Hazen Visivo APAT 2020A
Accettabile per i consumatori e

senza var iaz ion i  anomale

forbidità 0,2 NTU Turbidimetrico APAT 2110 Accettabile per i consumatori e

senza variazioni anomale

Ammonio (NHo*) <0,1 m8/L Cromatografico APAT 4020 0,5 mgll

Nitriti (NOr-) <0,02 m8/L Spettrofotometrico APAT 4050 0,5 mglL

Cloro residuo l ibero * Assente mg/L

Fluorur i  (F-) 0,32 mglL Cromatografico APAT 4020 !,5 mBlL

Cloriti (ClOr-) <50 pc/L rss. cBB.037.REV00 700 pelL

Clorur i  (Cl ' ) 2L m8/L Cromatografico APAT 4020 25O mg/L

Nit rat i  (NO3-) L9 m8/L Cromatografico APAT 4020 50 mgll

Solfati (SO42-) nl'SIL Cromatografico APAT 4020 25O mglL

iodio (Na.) 18 mglL Cromatografico APAT 3030 200 mg/L

Potassio (K.) 1 mg/L Cromatografico APAT 3030

Magnesio (Mg2*) 8 mglL Cromatografico APAT 3030

3alc io (Ca2') 86 mglL Cromatografico APAT 3030

Ferro * * 6 velL APAT CNR irsa 3020 Man 29 2003 2OO ytg/L

questo laboEÎorio.

I valori di incenezza esîese contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e un fanore di copefrura k=2
I campioni soÍoposti a prova, se non div€rsamente chiesto del cli€nte, sono smaltiti dopo l'emissione del Rappodo di prova.

I contro€ampioni di campioni regolamentari sono conseruati per 60 g. dall'emissione del RappoÍo di Prova, salvo differenti ac@rdi con il Cliente.

Zona Industriale -Località Aeroporto - 89900 Vibo Valentia - Tel. e Fax 0963 567367;
e-mai l :  ch imico.w@arpacal . i t


